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Introducere

Caietul de sarcini face parteintegranta din documentatiadeatribuiresiconstituieansamblulcerintelor pe bazacarora se
claboreazi de catrefiecareofertantpropunereatehnica.

Caietul de sarcinicontine, in mod obligatoriu, specificatiitehnice. Acesteadefinesc, dupacazsifara a se limita la
celeceurmeaza, caracteristicireferitoare la nivelulcalitativ, tehnicsi de performanta, sigurantainexploatare, dimensiuni,
precum sisisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste simetode de testare, ambalare, etichetare, marcare,
conditiilepentrucertificareaconformitatii cu standarderelevantesaualteleasemenea.

Caietul de sarcinitrebuiesaprecizezesiinstitutiilecompetente de la care furnizorii, executantiisauprestatorii - pot
obtineinformatiiprivindreglementarileobligatoriireferitoare la protectiamuncii, la prevenireasistingereaincendiilorsi la
protectiamediului, care trebuierespectate pe parcursulindepliniriicontractuluisi care sunt invigoare la nivelnationalsau, in
mod special, inregiuneaoriinlocalitateain care se executalucrarilesau se presteazaserviciileorioperatiunile de instalare,
accesoriifurnizariiproduselor (dupicaz).

- Protectiamuncii :www.securitatea-muncii.ro
- Prevenireasistingereaincendiilor :www.igsu.ro
- Protectiamediului :www.ampm.ro

Tncadmlacesteiproceduri, SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ,,PIUS BRANZEU” indeplinesterolul
de Autoritatea/entitateacontractanta, respectivAutoritatea/entitateacontractantaincadrulContractului.

Pentruscopulprezenteisectiuni a Documentatiei de Atribuire, oriceactivitatedescrisintr-un anumit capitol din Caietul de
Sarcinisinespecificata explicit in alt capitol, trebuieinterpretata ca fiindmentionataintoatecapitoleleunde se considera de
catreOfertantcaaceastatrebuiamentionatapentruasigurareaindepliniriiobiectuluiContractului.

1 Contextul realizirii acestei achizitii de produse
1.1  Informatii despre Autoritatea/entitatea contractanti

Spitalul Clinic Judetean de Urgentd ,PiusBrinzeu’” Timisoaraeste un spital clinic universitar regional cu
personalitatejuridica, asigurandingrijirimedicalepopulatiei, acestlucrutransformandu-1 intr-un important centru regional de
pregatiresiformareprofesionalapentrustudenti. medicirezidenti, doctoranzi.

IstoriaSpitalului Clinic Judetean de Urgentd ..PiusBrinzeu’” Timisoara (SCJUPB Timisoara) s-a scris la
inceputulanilor 70 candprinmeritulunorpersonalititi de marca din viatamedicalatimisoreana precum Prof. Dr. Pius
Brinzeu, Prof. Dr. Stefan Gavrilescu, Conf. Dr. lon Lighezansi Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduceinatentiaguvernantilor
de atuncinecesitateastringenta a construiriisiinorasulnostru a uneiunitatimedicalemoderne.
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Inanul 2016 Spitalul Clinic Judetean de UrgentdTimisoara a fostacreditat de catre ANMCS, caurmare a vizitei de
evaluaresiacreditare, certificandastfelcalitateaserviciilor de sanatatesifunctionareaspitalului la standardelestabilite de citre
ANMCS Spitalulcuprindeinstructurasamajoritateaspecialitatilorinsectiileclinice, avand un numar de 1174 de
paturipentruingrijireacontinuasi 67 de paturipentruspitalizarea de zi, distribuitein 23 de sectiiclinicesi 6 compartimente,
din care 16 medicalesi 13 chirurgicale, dotare cu aparaturd medicala de inalta performanta, personal specializat, fiind
accesibil pentru populatia din regiunea de vest si sud-vest a {arii precum si din intreg teritoriul Romaniei. Incadrul
SCJUPB Timisoara, pe langaactivitateamedicala, se desfasoaraactivitati de invatimantuniversitarsipostuniversitar de
formaremedicala, precum siactivitati de cercetarestiintificamedicala.

1.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

In bazareferatelor de necesitateemise de Sectiile SCTUPBT privindachizitia de produse, aprobate de ordonatorul de
creditesipentru care nu avemincheiateacorduricadru/contracte de furnizare, estenecesar a se demaraproceduralegala de
achizitie.

1.3 Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea/entitatea contractanti

Autoritateacontractantadorestesaobtina  un  acordcadru/contract  de furnizareproduse la celmai bun pret din
piatasisacorespundacalitativspecificatiilortehnice, astfelvaasigura un act medical de calitate, farasincope in procesul de
achizitie,

2 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate facparte din categoria :MATERIALE SANITARE

2.1  Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea: MATERIALE DE LABORATOR

2.2 Produsele solicitate si operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

2.2.1 Produse solicitate

2.3 Extensibilitate/Modernizare, daci este cazul
2.3.1  Garantie

Toateproduseletrebuiesa fie acoperite de garantiepentrucelputinperioadasolicitatapentrufiecareprodus. Perioada de
garantieincepe de la datarecepticiproduselorsauincazulamanirii din cauze care nu tin de Contractant, la un interval de 30
zile de la acceptareaproduselor.Garantiatrebuiesaacoperetoatecosturilerezultate  din  remediereadefectelor  /
deficientelorinperioada de garantie.

2.3.2  Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrareestecelmentionatpentrufiecareprodusinparte. Un
produsesteconsideratlivratcandtoateactivitatileincadrulcontractului  au fostrealizatesiprodusul/echipamentulesteinstalat,
functioneaza la parametriiagreatisiesteacceptat de Autoritatea/entitateacontractant.

Produselevor fi livratecantitativsicalitativ la loculindicat de Autoritatea/entitateacontractantapentrufiecareprodusinparte.
Fiecareprodusva fi insotit de toatesubansamblele/partilecomponentenecesarepuneriisimentineriiinfunctiune.

ContractantulvaambaiasietichetaproduselefumizateastfelTncﬁtséprevinéoricedaunésaudeteriorareintimpu]transportu!uiacest
oracatredestinatiastabilita
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Dacaestecazul, ambalajultrebuieprevazutastfelincatsareziste, faralimitare, manipulariiaccidentale, expunerii la temperaturi
extreme, sariigiprecipitatiilor din timpultransportuluisidepozitariiinlocurideschise.
instabilireamarimiisigreutatiiambalajuluiContractantulvaluainconsiderare, acoloundeestecazul, distantafata de
destinatiafinala a produselorfurnizatesieventualaabsentd a facilitatilor de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportulsitoatecosturileasociate sunt insarcinaexclusiva a contractantului. Produselevor fi
asigurateimpotrivapierderiisaudeteriordriiintervenite pe parcursultransportuluisicauzate de orice factor extern.

Destinatia de livrareeste:sediulautoritatiicontractante, respectivSpitalul Clinic Judetean de Urgenta ,.Pius Branzeu™
Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.

Contractantulesteresponsabilpentrulivrareaintermenulagreat al produselorsi se consideraca l-a
luatinconsideraretoatedificultatile pe care le-arputeaintdmpinainacestsenssi nu  vainvocanici un motiv  de
intarzieresaucosturisuplimentare.

2.3.3  Operatiuni cu titlu accesoriu, daci este cazul (doar pentru echipamente/aparatura medicala)
2.3.3.1 Instalare, punere in functiune, testare

Contractantultrebuiesainstalezetoateproduselein mod corespunzator, asigurand-se inacelasitimp ca spatiileunde s-a
realizatinstalarearaméan curate. Dupalivrareasiinstalareaproduselor,
contractantulvaeliminatoatedeseurilerezultatesivaluamasurileadecvatepentruaadunatoateambalajelesieliminareaacestora de
la locul de instalare.

Odataceprodusele sunt asamblate, contractantulvarealizasiapoitoateconfigurérile/setarilenecesarepentru a
puneproduseleinfunctiune. Punerea in functiune include, de asemenea,
toateajustarilesisetarilenecesarepentruaasigurainstalareacorespunzatoare,  inceeaceprivesteperformantasicalitatea, cu
toateconfiguratiilenecesarepentru o functionareoptima.

Dupainstalaresipunereinfunctiune,Contractantulvaefectua teste functionale ale produsului in
prezentareprezentantuluiAutoritatiiContractante.

Contractantulvaefectua pe cheltuialasasifaranici un fel de costuri din
parteaAutoritatii/entitatiicontractantetoatetestelepentru a asigurafunctionareaprodusului la
parametriagreati.Contractantulramaneresponsabilpentruprotejareaproduselorludndtoatemasurileadecvatepentru a

prevenilovituri, zgdrieturisialtedeteriorari, pana la acceptare de catreAutoritatea/entitateacontractanta.
2.3.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantulesteresponsabilpentruinstruirea la fatalocului a personaluluidesemnat de Autoritatea/entitateacontractanta.
Scopulinstruiriieste de a transferacunostintelenecesarepentrua opera produsul.

Instruireava fi  organizatadupaceprodusulestefunctionalsitrebuiesapermitapersonaluluiAutoritatii/entitatiicontractantesa:
intelegereadiferitelorcomponente ale produsului; intelegereatuturorfunctionalitatilor; operareaprodusului;
informatiidesprementenanta de rutind care trebuiesa fie efectuatd de catreutilizator; depistareaproblemelorsidiagnosticare
de baza; etc.

Contractantultrebuiesapropunaoricesubiectsuplimentar care arputea fi necesarpentru a se
asiguracapersonalul Autoritatii/entitatiicontractanteeste  pe  deplininstruitpentruaasigurautilizareacorespunzitoare  a
produsului.
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Duratasesiunii de instruireva fi propusa de Contractantinfunctie de aspectele care vor fi abordate pe duratasesiuni.

Sesiunea de instruire se vadesfasurainlimbaromana.

Contractantulvaasigura pe duratasesiunii de instruirematerialesuportinlimbaromana, care includcelputin : manuale de
operare, fisetehnice,etc.

2.3.3.3 Mentenanta preventiva in perioada de garantie

Mentenantapreventivatrebuieinteleasa ca totalitateaoperatiunilor de intretineresireparatie ale unuiechipament/produs care
se efectueaza pe parcursulciclului de viata al acestuia, la intervale regulate cu scopul de aasigurafunctionarea optima a
echipamentului/produsului, pentru a reduce riscurile de defectaresi de deteriorare.

Contractantultrebuiesaefectuezementenantapreventiva ~ a  produsuluiconform  cerintelorfiecaruiechipament/aparat
medicalstabilite de producator . Contractantulvapreciza in ofertatehnicaoperatiunileimpuse de producator.

Contractantulesteresponsabilpentrurealizareaoperatiunilor de mentenantapreventiva in conformitate cu cerintelestabilite
de catreproducétorulechipamentului SAU asa cum au fostagreate de parti conform contractului

Inainte de efectuareaoperatiunilor de mentenantapreventiva,
ContractantulcomunicdAutoritatii/entitatiicontractantelistaoperatiunilormentenanta care trebuieefectuate. infunctie de
disponibilitatealocatieiundeesteinstalatprodusului, esteposibil ca mentenantapreventivasatrebuiascd a fi realizatain afara
orclornormale de lucrusau la  sfarsit de sdptimanasauinsarbatorilegale. Orele de lucrunormale ale
Autoritatii/entitatiicontractantesunt : 7°¢ - 5%,

Operatiunile de mentenantapreventiva care necesita o oprire a produsului se efectueaziin afara orelor la care normale de
activitate. Dateleexactevor fi agreate cu Autoritatea/entitateacontractanti.
Mentenantapreventivitrebuiesaacoperetoatecosturileaferenteinterventiei,  inclusivforta de  munci, piese  de
schimbsialteleasemenea.

Operatiunile de mentenantapreventivatrebuieefectuateinconditii de securitate, cu protejareaadecvati a personalului care
efectueazamentenantasiaaltorpersoaneprezente la loculunde are loc interventia.

Dupifiecareinterventiepreventiva, Contractantultrebuieefectueze teste de functionare ale produsuluisisaprezinte un raport
care sdincludaactivitatilerealizate.

2.3.3.4 Mentenanta corectiva in perioada post-garantie, dupi caz

Mentenantacorectivatrebuieinteleasa ca totalitateaoperatiunilor de interventie la un echipament/produs care se efectueaza
pe parcursulciclului de viata al acestuia, ca urmare a unordefectiunisaufunctionariiin afara parametriloroptimi cu scopul
de a restabilicapacitatea de functionareoptimiaechipamentului/produsului.

Contractantultrebuiesaefectuezementenantacorectiva a echipamentuluipentru o perioadade 2 anidupaexpirareaperioadei de
garantie. Mentenantacorectiva include localizarea, diagnosticareadefectelor,
inclusivinterventiapentrurestabilireabuneifunctionarisitrebuicefectuatapentrutoatepartilecomponente  ale produsului, cu
exceptiaconsumabileloratuncicand Autoritatea/entitateacontractantasemnaleaza un incident.

Mentenantacorectivatrebuiesaacoperetoatecosturileaferenteinterventiei,  inclusivforta de  muncasialteleasemenea,
exclusivpiese de schimb. Operatiunile de mentenanticorectivatrebuieefectuateinconditii  de  securitate, cu
protejareaadecvata a personalului care efectueazamentenantisiaaltorpersoaneprezente la loculunde are loc interventia.
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Serviciile de mentenanticorectivavorincepedupaexpirareaperioadei de garantiesitrebuieasigurate la
locatiaundeesteinstalatechipamentul. Dupafiecareinterventiecorectiva, Contractantultrebuieefectueze  teste  de

functionaresisdprezinte un raport care sdincludaactivitatilerealizate, inclusivpiesele de schimbutilizate.
2.3.3.5 Suport tehnic

Pe toataduratacontractului, atdtinperioada de  garantiecdtsidupaexpirareaperioadei de  garantie, dupicaz,
Contractantulvaasigurasuporttehnic .

Contractantulvaasigura un punct de contact dedicatpersonaluluiautorizat al Autoritatii/entitatiicontractanteunde se
poatesemnalaoriceproblema/defectiune care
necesitaimentenantapreventivasaucorectivasausolicitisuporttehnicContractantuluiingestionareaunui incident, disponibil,
pentru a se asiguracaoricesituatiesemnalatdestetratata cu promptitudine.

Contractantulvaraspundeintimp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitateacontractanti, infunctie de
nivelulincidentului. Fiecarui incident estecaracterizat de un nivel de prioritate, care
vaevidentiaimpactulacestuiaasuprafunctionalitatilorprodusului.

Contractantultrebuiesaasiguredisponibilitateaserviciilor de suporttehnic. Incazulincidentelor cu prioritate , urgent”
interventiava  fi  asigurata  24x7,  din  momentulprimiriisesizariisipind  la  remediereadefinitiva  a
problemeisiasigurareafunctionalitatiiintegrale a produsului.

Contractantulvairebuisarespecteurmdatoriitimpi de raspuns, corelati cu nivelul de prioritateaincidentului - acestia se
vorparticularizainfuncie de specificulobiectulcontractului, cei de maijosfiind cu caracterorientativ:

Nivel prioritate Timp de raspuns Timp de Timp de rezolvare

implementaresolufieprovizorie

Urgent 30 minute 4 ore 24 ore
Critic 2 ore 24 ore 48 ore
Major 4 ore Urmdtoarea zi lucrdtoare Urmdtoarea zi lucrdtoare
Minor 4 ore Urmdtoarea zi lucrdtoare Urmdtoarea zi lucrdtoare

Contractantultrebuiesaasiguredisponibilitateaserviciilor de suporttehnic. Incazulincidentelor cu prioritate , urgent”
interventiava  fi  asiguraia  24x7,  din  momentulprimiriisesizdriisipind  la  remediereadefinitiva  a
problemeisiasigurareafunctionalitatiiintegrale a produsului.

Nerespectareatimpilor de mai Sus da dreptuldutoritdtiventitatiicontractante de a
solicitapenalitati/dauneintereseinconformitate cu clauzelecontractului de achizifiepublica/sectoriala de produse.

NOTA : SE VA SELECTA UN NIVEL DE PRIORITATE

2.3.3.6  Piese de schimb si materiale consumabile pentru activititile din programul de mentenanti corectiva
dupd expirarea garantiei

Contractantultrebuiesa fie inmasurisaasigurepiese de schimbsioricealtematerialeconsumabilepentru o perioada de minim
5 ani dupaexpirareaperioadei de garantie .

Contractantulvaprezentainpropunereatehnica:



2)

b)
c)
d)

PITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ,,PIUS BRINZEU” TIMISOARA

r B ST
{7'(?}"3’ 3
i D
|
; unitate aflata in
L PROCES DE ACREDITARE

recomandari cu  privire la piesele de schimb care trebuiesdexistein mod  curentpentru a
facilitaefectuareaincelmaiscurttimpaoperatiunilor de mentenantacorectiva;

timpul de livrarepentrupiesele de schimbrecomandate;

modalitatea de asigurare a pieselor de schimbinperioada post garantie;

alteinformatiirelevante.

Toatepiesele de schimb/materialeconsumabileasigurate de Contractanttrebuiesarespectecerinteletehnicesi de calitate ale
producatoruluiechipamentului.

2.34

Mediul in care este operat produsul

Echipamentul/aparatul medical se vaamplasa/utiliza in spatiul Blocului Operator III. .

24

Atributiile si responsabilititile Partilor
Obligatiileprincipale ale Autoritatiicontractante

Autoritateacontractantavapune la dispozitiaContractantului , cu promptitudine, oriceinformatiisi/saudocumente pe
care le detinesi care pot fi relevantepentrurealizareaContractului. In masura in care Autoritateacontractanta nu
furnizeazadatele/informatiile/documentele solicitate de catreContractant, termenelestabilite in
sarcinaContractantuluipentrufurnizareaproduselor se prelungesc in mod corespunzator.

Autoritateacontractanta se obligasarespectedispozitiile din Caietul de sarcini.

Autoritateacontractantaisiasumaraspundereapentruveridicitatea,
corectitudineasilegalitateadatelor/informatiilor/documentelorpuse la dispozitiaContractantului in
vedereaindepliniriiContractului.

In acestsens, se prezuma ca toatedatele/informatiile. DocumenteleprezentateContractantului sunt insu”ite de
catreconducatonilunitatiisi/sau ~ de  catrepersoanele  in  dreptavandfunctie = de  decizie care an
aprobatrespectiveledocumente.

Autoritateacontractantavacolabora, atat cat esteposibil, cu Contractantulpentrufurnizareainformatiilor pe care acesta
din urma le poatesolicita in mod rezonabilpentrurealizareaContractului.

Autoritateacontractanta are obligatiasadesemneze, in termen de 5 zile de la semnareacontractului, persoana de
contact.

AutoritateaConfractanta se obligasareceptionezeproduselefurnizatesisacertificeconformitateaastfel cum esteprevazut
in Caietulsarcini.

AutoritateaContractantapoatenotificaContractantul  cu  privire la  necesitatearevizuirii/respingereaProduselor.
Solicitarea de revizuire/respingereava fi motivata, cu comentariiscrise. Autoritateacontractanta are dreptul de a
rezolutiona/reziliacontractulatunci cand se respingeprodusullivrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Receptiaproduselor se varealiza conform proceduriiprevazute in Caietul de sarcini.
Autoritateacontractanta se obligasaplateascaPretulContractuluicatreContractant, in termen de maximum 60 de zile de

la primireafacturii in original la sediulsau §inumai in conditiileCaietului de sarcini.

Contractantulvaemite factura ini premia cu documentele justificative in con form itate cu prevederileCaietului de
sarcini.
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Obligatiileprincipale ale Contractantului

ContractantulvafurnizaProduselesiisivaindepliniobligatiile  in  conditiilestabiliteprinprezentul ~ Contract, cu
respectareaprevederilordocumentatiei de atribuiresi a ofertei in bazacareiai-a fostadjudecatcontractul.

ContractantulvafurnizaProdusele cu atentie, eficientasidiligenta, cu respectareadispozitiilelegale,
aprobarilesistandardeletehnice, profesionale §i de calitate in vigoare.

Contractantul se obligasadepunagarantia de buna executie in termen de maxim 5 zilelucratoare de la
semnareacontractului de ambele parti.

Contractantulvarespectatoateprevederilelegale in vigoarein Romania si se vaasigura ca siPersonalulsau, implicat in
Contract, varespectaprevederilelegale, aprobarilesistandardeletehnice, profesionalesi de calitate in vigoare.

In cazul in care Contractantuleste o asocierealcatuita din doisaumai multi operatori economici, totiacestiavor fi
tinutisolidarresponsabili de indeplinireaobligatiilor din Contract.

Partilevorcolabora, pentrufurnizarea de  informatii pe care ie  pot solicita  in mod
rezonabilintreelepentrurealizareaContractului,

Contractantulvaadoptatoatemasurilenecesarepentruaasigura, in mod continuu, personalul,
echipamentelesisuportulnecesarepentruindeplinirea in mod eficient a obligatiilorasumateprin Contract.
Contractantul are obligatia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnareacontractului, persoana de contact.

Contractantul se obligasaemita factura aferentaproduselorfurnizateprinprezentul Contract
numaidupaaprobarea/receptiaproduselor in conditiile din Caietul de sarcini.

Contractantuleste pe deplinresponsabilpentrufurnizareaproduselor in conditiileCaietului de sarcini, in conformitate
cu propunereasatehnica. Totodata, esteraspunzatoratat de sigurantatuturoroperatiunilorsimetodelor de prestare, cat si
de calificareapersonaluluifolosit pe toataduratacontractului .

Contractantul nu poate fi consideratraspunzatorpentruincalcarea de catreAutoritateaContractantasa il de
catreoricealtapersoana a reglementariloraplicabile in ceeaceprivestemodul de utilizare a Produselor.

3 Documentatii ce trebuie furnizate Autorititii/entititii contractante in legituri cu produsul
Documentatiilepe care Contractantultrebuiesa le livreze Autorititii/entitatiicontractanteincadrulcontractuluisunt;

certificatul de calitatesigarantie; declaratia de conformitate; avizul de expeditie a produsului; documentatia de utilizare
(dacaestecazul) ; raportprivindtestarea (dacaestecazul) .

4  Receptia produselor

Receptiaproduselor se vaefectua pe baza de proces verbal semnat de ContractantsiAutoritatea/entitateacontractanta.
Receptiaproduselor se varealizadupalivrareaproduselor in cantitateasicalitateasolicitata la locatiaindicata de
Autoritateacontiactanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ,,PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu
Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

5 Modalititi si conditii de plata

Contractantulvaemite factura pentruproduselelivrate. Fiecare factura vaaveamentionatnumarulcontractului, datele de
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emiteresi de scadenta ale facturii respective. Facturilevor fi trimisein original la adresaspecificata de
Autoritatea/entitateacontractanta :SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ,,PIUS BRANZEU” TIMISOARA,
Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisddupasemnarea de catreAutoritatea/entitateacontractantd a procesului verbal de receptiecalitativa,
acceptat,  dupalivrare, instalaresipunereinfunctiune. Procesul verbal de receptiecalitativivainsoti  factura
sireprezintaelementulnecesarrealizariiplatii, impreun cu celelaltedocumente justificative prevazutemaijos:

a) certificatul de calitatesigarantie;

b) declaratia deconformitate;

¢) avizul de expeditie a produsului;

d) procesul verbal de receptiecantitativa;

e) documentatia de utilizare (dacaestecazul) ;
f) raportprivindtestarea (dacaestecazul) ;

PlatileinfavoareaContractantuluipentruoperatiunile cu titlulaccesoriu care vor fi efectuateinperioada post garantie (ex.
operatiuni de mentenantacorectiva, piese de schimb, etc) avand ca referinticostulsiconditiile de plataagreate de
partiincadrulcontractului.

PlatileinfavoareaContractantului se vorefectuain termen de 60 de zile de la data emiteriifacturiifiscalein original si a
tuturordocumentelor justificative.

6 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea/entitatea contractanti si Contractant (inclusiv in
domeniile mediului, social si al relatiilor de munci)

OfertantuldevenitContractant are obligatia de a respectainexecutareaContractului,
obligatiileaplicabileindomeniulmediului,  social si al  munciiinstituiteprindreptul Uniunii, prindreptulnational,
prinacorduricolectivesauprindispozitiileinternationale de dreptindomeniulmediului, social si al muncii enumerate inanexa
X la Directiva 2014/24,respectivconformprevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. ( Actele normative sistandardele
indicate sunt considerate indicative sinelimitative) .

Ofertantiivor indica in cadruloferteifaptul ca la elaborareaacesteia au tinutcont de obligatiilerelevante din
domeniilemediului, social si al relatiilor in munca .

7 Managementul/Gestionarea Contractului si activititi de raportare in cadrul Contractului,

In conformitate cu clauzelccontractualeatasatedocumentatiei de atribuire .

8  DISPOZITII FINALE .

Prin depunereauneioferte, ofertantulaccepta in prealabilconditiilegeneralesiparticulare care guverneazaaceastaprocedura
de atribuire ca singurabazaaacesteia, indiferent care sunt conditiileproprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii au
obligatia de aanaliza cu atentieDocumentatia de Atribuiresi de a pregatioferta conform tuturorinstructiunilor, formularelor,
prevederilorcontractualesispecificatiilortehnicecontinute  in  aceasta. FEsecul de a depune o oferta care
sacontinatoateinformatiilecerute, in termenulprevazut, va duce la respingereaofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentrupregatireasidepunereaofertei nu va fi rambursat. Toateacestecosturivor
fisuportate de catreoperatorul economic ofertant, indiferent de rezultatulprocedurii.

Prevederileprezentuluicaiet de sarcini sunt minimale, in sensul ca cerinteletehnice solicitate reprezinta un minimul de
parametriitehnicicetrebuiemtruniti de produseleofertate.



Specificatiiletehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabricasaude comert,
un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionatedoarpentruidentificarea cu usurinta a tipului de produssiNU
au caefectfavorizareasaueliminareaanumitoroperatori economici sau a anumitorproduse. Acestespecificatiivor fi
considerate ca avandmentiunea de ,,sauechivalent”.

Orice oferta care se abate de la prevederilecaietului de sarciniva fi luata in considerare in masura in care
propunereatehnicapresupuneasigurareaunuinivelcalitativ superior cerintelorminimale din prezentulcaiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristicitehniceinferioarecelorprevazute in caietul de sarcinisau care nu
indeplinesctoatecaracteristiciletehniceminime solicitate atragerespingereaofertei in conditiilelegii.

Modul de prezentare a propuneriitehnicesifinanicare se va face conform documentatiei de atribuire.

Documentatiatehnicaaferentaoferteivacontine, atatdocumentatiaoriginala, calsitraducereadocumentatieitehniceoriginale in
limbaromana, dacaestecazul.

Participantii la licitatievorprezentamostre din fiecareprodussolicitat,
modeleleprezentatetrebuiesaindeplineascaspecificatiile din prezentulcaiet de sarcini. Absentaoricareiadintremostreva duce
la descalificareaofertei. Fiecaremostrava fi etichetata cu numeleofertantului. Mostrele nu vor fi returnateofertantilor,

eleramanand la AutoritateaContractanta.
ANEXA NR. 1

SPECIFICATIE

DA

NU

CONFORMITATE

A.CARACTERISTICI TEHNICE

j i< SET UNICA UTILIZARE PENTRU CHIRURGIA SOLDULUI
Continut set:

1 camp de acoperire pentru masa de instrumente, ranforsat 150 x 190cm

1 camp de acoperire pentru masa Mayo ranforsat min. 80 x 145¢m

I camp autoadeziv min 170 x 300 cm (min. 100cm adeziv pe latura de 300cm)
1 camp cu fanta autoadeziva in forma de “U” ranforsat min 245 x 280cm (fanta
10 x 95¢m, ranforsare min. 150 x 160cm)

1 camp ranforsat 150 x 190cm

1 camp bistratificat 75 x 90cm

| stockineta bistratificata pentru izolarea labei piciorului, min. 35 x 120cm

3 halate chirurgicale extra ranforsate, cu masca cu legaturi integrata mar. XL
2 benzi adezive, min. 10 x 50cm

4 servetele de celulozi 30 x 33cm

20 comprese din tifon in 12 straturi cu fir radioopac 10 x 10cm

10 lavete chirurgicale de izolare din tifon, cu cip radioopac integrat 45 x 45cm
1 electrocauter cu 2 butoane, min. 300cm

1 pereche manusi chirurgicale nepudrate din neopren mar. 7,5

1 pereche manusi chirurgicale nepudrate din neopren mar. 8

I flacon solutie pentru irigarea chirurgicala intraoperatorie a plagilor 1000ml

I pansament postoperator antimicrobian min. 10 x 20cm

Specificatii material camp masa instrumente:
- Compozitie: material laminat, greutate totald minim 90 g/m?




unitate a

PROCES DE ACREDITARE

- Film: polietilena 60 pm
- Netesut: polipropilena netesuta 30 g/m?
- Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic
- Fara latex
- Caracteristici si parametrii de performanta:
o Rezistenta la penetrarea microbiand —umedi: minim 6 Ig
o Curatenia — microbiana — STERIL
o Scamosare — maxim 2.5 Log 10
o Rezistenta la penetrarea lichidd — minim 190 ¢cm (H20)
o Rezistentd la plesnire — umed — minim 190 kPa
o Rezistentd la plesnire — uscati — minim 200 kPa
o Rezisten(a la intindere — uscatd — minim 70 N/50 mm transversal, minim 95
N/50 mm longitudinal
o Rezistenta la intindere — umeda — minim 70 N/50 mm transversal, minim
100 N/50 mm longitudinal

Specificatii material camp Mayo:
- Compozitie: material laminat, greutate totald minim 90 g/m?
- Netesut din PP hidrofil, 30 g/m? si film din polietilena 60 pm
- Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic
- Fara latex
- Caracteristici si parametrii de performanta:
o Rezistenta la penetrarea microbiand —umedi: minim 6 Ig
o Curatenia — microbiana — STERIL
o Scdmosare — maxim 2.5 Log 10
o Rezistenta la penetrarea lichidd — minim 190 cm (H20)
o Rezistentd la plesnire — umed — minim 180 kPa
o Rezistentd la plesnire — uscatid — minim 185 kPa
o Rezistenta la intindere — uscatd — minim 60 N/50 mm transversal, minim
105 N/50 mm longitudinal
o Rezistenta la intindere — umeda — minim 65 N/50 mm transversal, minim
110 N/50 mm longitudinal

Specificatii material campuri ranforsate:

- Compozitie: Film netesut bilaminar, greutate totald minim 55 g/m? +
absorbant-intaritura minim 55 g/m?

- Greutate totald zona ranforsatd: minim 110 g/m?

- Material intaritura: SMS hidrofilic netesut

- Netesut; Material hidrofilic cu filare directd PP (spunbond)

- Film: polietilena compact

- Straturile sa fie imbinate termic

- Fara latex

- Caracteristici si parametrii de performanta:
o Rezistenta la penetrarea microbiana —umeda: minim 6 Ig
o Curatenia — microbiana — STERIL
© Scdmosare — maxim 2 Log 10
o Rezistenta la penetrarea lichidd — minim 170 cm (H20)
o Rezistentd la plesnire — umed — minim 335 kPa
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PRO

unitale afiala in

CES DE ACREDITARE

o Rezistenta la plesnire — uscatd — minim 335 kPa

o Rezistenta la intindere — uscatd — minim 115 N/50 mm transversal, minim
185 N/50 mm longitudinal

o Rezistenta la intindere — umeda — minim 125 N/50 mm transversal, minim
200 N/50 mm longitudinal

o Absorbtie: minim 350 % - 380 ml/m?

Specificatii stochineta:
- Compozitie: Material netesut cu film co-extrudat pe o latura minim 70 g/m?
- Netesut: Polipropilena cu retus hidrofilic, minim 40 g/m*
- Film: polietilend, minim 30 g/m?
- Fard latex
- Caracteristici si parametrii de performanta:
o Rezistenta la penetrarea microbiana —umeda: minim 6 Ig
o Curatenia — microbiana — STERIL
o Scamosgare — maxim 1.5 Logio
o Rezistenta la penetrarea lichidda — minim 170 ¢cm (H20)
o Rezistenta la plesnire — umed — minim 180 kPa
o Rezistenta la plesnire — uscatd — minim 170 kPa
o Rezistentd la intindere — uscata — minim 60 N/50 mm transversal, minim 85
N/50 mm longitudinal
o Rezistenta la intindere — umeda — minim 60 N/50 mm transversal, minim 95
N/50 mm longitudinal

Materialul campurilor sa respecte cerintele standardului european EN 13795-
1:2019 privind cel mai inalt nivel de performanta ..Performanta inalta, zona
critica”.

Materialul campurilor sa fie conform standardelor ISO 11810:2015 - rezistenta
la laser.

Campurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului 16 CFR Part 1610
referitor la flamabilitate

Pentru aceste standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmari de testare,
original si traducere autorizata in Ib. romana.

Materialul trebuie sa fie impermeabil la lichide si germeni, sa se muleze usor pe
corpul pacientului, sa aiba proprietati anti-statice, sa nu contina latex (pentru a
nu provoca alergii).

Campurile trebuie sa fie marcate cu pictograme care sa indice zona de aplicare,
pentru a fi usor de manevrat si a scurta durata de izolare.

Specificatii halat chirurgical extra ranforsat, cu masca cu legaturi integrata mar.

XL:

- Halat chirurgical extraranforsat din material netesut ce trebuie sa fie repelent
la apd, cu un strat de mijloc din microfibre.

- Sa aiba o mare rezistenta la penetrarea fluidelor si a bacteriilor.

- Cu scamosare redusa si rezistent la abraziune.

- Cu suprapunere foarte lata la spate si cu ranforsare la piept si ranforsare
completa la maneci.

- Sa aiba masca integrata.
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PROCES DE ACREDITARE

- Cu mansete elastice lungi si tricotate.

- Cu banda de siguranta combinata, “arici * cu zone adezive, din polipropilena
lipita, pentru reglarea la gat a halatului chirurgical, pe orice portiune din
spatele gatului.

- Materialul halatului sa respecte cerintele standardului european EN 13795-
1:2019 privind cel mai inalt nivel de performanta ,Performanta inalta, zona
critica”.

- Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru
flamabilitate imbracaminte textila

- Pentru aceste standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmari de testare,
original si traducere autorizata in Ib. romana

- Sanu contina cauciuc natural din latex si nici colofoniu

- Material:

o Netesut: Polipropilend-material netesut (SMS), care sa respinga antistatic
alcoolul > nivel 7

o Ranforsare: dublu strat laminat respirabil in zona frontala ranforsata si triplu
strat laminat in zona ranforsata a manecii, repelent la alcool > nivel 9 -
NWSP 080.8.R0 (20)

o Mansete si fir cusaturd - 100% Poliester

- Masca sa aiba dimensiunea de 28 x 23cm si sa aiba siret de min 50cm
- Caracteristici si parametrii de performanta:

o Rezistenta la penetrare microbiand — minim 6 Ig

o Puritate — microbiana — STERIL

o Puritate — Particule in suspensie <2 |IPM

o Scdmosare — maxim 2 .2 log 10

o Rezistenta la penetrarea lichidelor — minim 200 cm H.O

o Rezistenta la rupere — Uscat — minim 215 kPa (in zona manecii)/255 kPa (in
zona pieptului)

© Rezistenta la rupere — Umed — minim 198 kPa (in zona manecii)/ 250 kPa
(in zona pieptului)

o Rezistenta la tractiune — uscat:
o Longitudinal minim 95 N, transversal minim 45 (in zona manecii)
° Longitudinal minim 115 N, transversal minim 93 (in zona pieptului)

o Rezistenti la tractiune — umed:
o Longitudinal minim 95 N, transversal minim 40 (in zona manecii)
@ Longitudinal minim 120 N, transversal minim 100 (in zona pieptului)

- Dimensiune: XL - lungime:150 cm, circumferinta: 170 cm (ranforsare 105 x
70cm), lungime maneca: 88 cm (ranforsata integral)

Specificatii banda adeziva:

- Poliester netesut flexibil cu adeziv pe baza de cauciuc sintetic fara latex,
protejat de hartie siliconata.

- Utilizata pentru fixarea suplimentara a campurilor.

Specificatii comprese cu fir radioopac:

- Comprese sterile, din tifon cu min.17 fire/cm?, in min. 12 straturi, cu fir
colorat radioopac intretesut, pentru utilizarea in timpul interventiilor
chirurgicale, pentru absorbtie, fixarea organelor sau a tesuturilor corpului.

- Sa fie sterile, fabricate din tifon absorbant (100 % bumbac, 17 fire)
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Caracteristici benzi adezive 9x50 cm
Banda operatorie, bi-laminata, 50 x 9 ¢cm

Material netesut, derivat din fibre consolidate prin jet de apa
In conformitate cu Articolul 22 din MDR 2017/745 si Articolul 12 din UK

MDR.
Clasa dispozitivului medical: 1
Marcaj CE: 2797

ANEXA NR.2
VALOAREA ESTIMATA A PRODUSELOR SOLICITATE
Nr. Cantitate ; Valoare
Unitate " : s
Crt. Denumireprodus da Pret unitar lei | produse lei
g€ | (faraTVA) | (fara TVA)
masura / LUNA
SET UNICA UTILIZARE PENTRU . .
Buc. 118.800 |
g-t’CHIRURGIA SOLDULUI 200 He adele 18.800 lei
L SET UNICA UTILIZARE PENTRU . .
24 CHIRURGIA GENUNCHIULUI = | B 76lel | 69000k
SET STERIL CHIRURGIE FRACTURA . .
2@ PR TRGHANTIRTANA 150 Buc. 383 lei 57.450 lei
SET STERIL CHIRURGIE . .
‘ ; I 22501
Q#EXTREMITATI MANA-PICIOR 20 e aied 1 62.250 lei
ﬁa SET PROTEZE DE SOLD 250 Buc. 385lei | 96.250 lei
9 j SET PROTEZE DE GENUNCHI 550 " 390 Iei 97 500 Lei
COORDONATOR BO 111, INTOCMIT,
DR.FLORESCU SORIN AS.SEF.PRINC.LIC.RALUCA KALAPIS
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